
 
 

 
 

 
 

 
 

СХЕМА ИНОКУЛЯЦИИ ПЛАНШЕТОВ SENSITITRE 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ STREPTOCOCCUS SPP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ К АМП STREPTOCOCCUS SPP. 

 
 
 

 

 

12-18 часов 
кровяной агар,  

5% СО2  

T3462-05  
(5 мл М-Х с TES) 

CP-112-10 (виз. учет) или  
CP 114-10 (автом. учет) 

(11 мл М-Х с лиз.лошад.кр.) 

3-5 
колоний 100 µл 

 

0.5 McF 

100 µл 

34-36⁰С, 20-24 ч. 

5 µл  

5 µл  из лунки 
положительного 

контроля 

 

Кровяной 

агар  

200 µл H2O 

 

60 [25-85] 

колоний  

 
 

 

0.5 McF 

T3339  
(5 мл демин.воды) 

секция 2 

32 × 50 µл 

секция 1 секция 3 

GPID: секция 1, 2 или 3 

MINOIL:  

 1A, 5A, 9A 

34-36⁰С, 18-24 ч. 

Прим.: Обязательно проводите проверку плотности 
суспензии! Для Streptococcus spp. плотность сильно 

зависит от условий инкубации первичной чашки 

12-24 часа 
 

3-5 
колоний 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ К АМП HAEMOPHILUS SPP. 

3-5 
колоний 

 

0.5 McF 
50 µл 100 µл 

34-36⁰С, 20-24 ч. 
12-18 часов 

шоколадный агар,  
5% СО2  

T3462-05  
(5 мл М-Х с TES) 

Т3470  
(11 мл среды HTM) 


